
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  У Н И Т А Р Н О Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е  

У Р А Л Ь С К И Й  Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й  И Н С Т И Т У Т  М Е Т Р О Л О Г И И

(Ф Г У П  « У Н И И М » )

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА

ИЗМЕРЕНИЙ

Рефрактометры ручные ATAGO 

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

МП 26-251-2015
л . р -  С э Ъ 2 . Ь А - \ ( Ь

Екатеринбург

2015



ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНА ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт 

метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ к.х.н., зав. лаб. 251 Собина Е.П.

3. УТВЕРЖДЕНА директором ФГУП «УНИИМ» в 2015 г.

2



1 Область прим енения............................................................................................................................................... 4

2 Нормативные ссы л ки ..............................................................................................................................................4

3 Операции поверки ....................................................................................................................................................4

4 Средства поверки...................................................................................................................................................... 5

5 Требования безопасности ......................................................................................................................................6

6 Условия поверки ....................................................................................................................................................... 7

7 Подготовка к поверке..............................................................................................................................................7

8 Проведение поверки................................................................................................................................................ 7

8.1 Внешний осм отр.....................................................................................................................................................7

8.2 О пробование............................................................................................................................................................7

8.3 Проверка метрологических характеристик...................................................................................................7

9 Оформление результатов поверки.................................................................................................................... 13

ПРИЛОЖЕНИЕ А ...........................................................................................................................................................14

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ............................................................................................................................................................16

СОДЕРЖ АНИЕ

3



Государственная система обеспечения единства измерений

Рефрактометры ручные ATAGO МП 26-251-2015

Методика поверки

1 Область применения

Н асто ящ ая  м ето д и ка  п оверки  р асп р о стр ан яется  н а  р еф р акто м етр ы  р у ч н ы е A TAG O 

следую щ и х м оделей : M aster-4T , M aster-4M , M aster-IO T , M aster-IO M , M aster-53T , 

M aster-53M , M aster-2 0 alp h a , M aster-20M , M aster-53S , M aster-R I, M aster-M ilk , M aster-A G R I, 

M aster-500 , PA L -S , P A L -B X /R I, P E N -R I, P E N -P R O , Q R -B rix , PAN-1 (далее - 

р еф рактом етры ) и  у стан авл и в ает  м етоды  и ср едства  п ер ви ч н о й  и п ери оди ческой  поверок.

П о вер к а  р еф р ак то м етр а  д о л ж н а  п р о и зво д и ться  в  со о тветстви и  с тр еб о ван и ям и  

настоящ ей  м етоди ки .

И н тер вал  м еж д у  п о вер кам и  -1  год

2 Нормативные ссылки

В н асто ящ ей  м етоди ке п о вер ки  и сп о л ьзо ван ы  ссы л ки  н а  след ую щ и е 

докум енты :

Г О С Т  6 7 0 9 -7 2  В о да  ди сти л л и р о ван н ая . Т ех н и чески е  у сл о ви я

М О ЗМ  М Р  108 Р еф р акто м етр ы  д ля и зм ер ен и я  сах ар а  во  ф ру кто вы х  соках

М О ЗМ  М Р  142 Р еф р акто м етр ы  автом атизи рован ны е: м ето д ы  и  ср едства  п оверки

П О Т  Р М -016-2001  РД 153-34 .0 -03 .150-00  « М еж отраслевы е п р ав и л а  п о  охран е труда 

(П р ави л а б езо п асн о сти ) п р и  эксп луатац и и  электроустановок»

П ри каз М и н п р о м то р га  Р о сси и  от 02 .07 .2015  №  1815 «О б у твер ж д ен и и  п о р яд ка  

п р оведени я п о вер ки  средств  и зм ерен и й , тр еб о ван и я  к  зн аку  п о вер ки  и  сод ерж ан и ю  

сви детельств  о п оверке» .

3 Операции поверки

3.1 П ри  п о вер ке  д о л ж н ы  б ы ть  вы п о л н ен ы  о п ер ац и и , у казан н ы е в таб л и ц е  1.
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Таблица 1 - О перации поверки

Н аи м ен о ван и е  о п ер ац и и Н ом ер  п у н к та  Н Д  
п о  п оверке

О бязател ьн о сть  
п роведен и я 

оп ерац и й  при  
п ер ви ч н о й  п оверке

1 2 3

1 В н еш н и й  о см о тр 8.1 д а

2 О п робовани е 8.2 д а

3 П р о вер к а  м етр о л о ги ч еск и х  характери сти к: 8.3 -

3.1 П р о вер ка  аб со л ю тн о й  п огр еш н о сти  

и зм ерени й  м ассо во й  д о л и  сахарозы
8.3.1 д а

3.2 П р о вер к а  аб со л ю тн о й  п огр еш н о сти  

и зм ерени й  п оказателя  п р ел о м л ен и я
8.3 .2 д а

3.3 П р о вер к а  аб со л ю тн о й  п о гр еш н о сти  

и зм ерени й  тем п ер ату р ы
8.3.3 д а

3.4 П р о вер ка  д и ап азо н о в  и зм ерен и й  

показателя п рел о м л ен и я , м ассовой  доли  

сахарозы  и тем п ер ату р ы

8.3.4 д а

3.2  В  сл у ч ае  н евы п о л н ен и я  тр еб о ван и й  хотя б ы  к  од н ой  из оп ерац и й , п роводи тся  

н астр о й ка и  гр ад у и р о вк а  реф р акто м етр о в  в со о тветстви и  с руководством  п о  эксп луатац и и  

(далее -  РЭ ). В  д ал ьн ей ш ем  все о п ерац и и  п о вто р яю тся  вн о вь , в сл у ч ае  повторного  

н евы п о л н ен и я  тр еб о в ан и й  хотя бы  к  одной  из о п ер ац и й  п о вер ка  п р екр ащ ается , 

реф рактом етр  б ракуется .

4 Средства поверки
4.1 П р и  п р о вед ен и и  п оверки  п р и м ен яю т сл ед у ю щ и е ср ед ства  п оверки :

- этал о н  ед и н и ц ы  тем п ературы  3-го р азр я д а  в д и ап азо н е  зн ач ен и й  от  5 д о  100 С;

- стан д ар тн ы й  об разец  утвер ж д ен н о го  ти п а  п оказателя  п р ел о м л ен и я  ж и дкостей  

ГС О  8123-2002  (ком плект П П ) со след ую щ и м и  м етр о л о ги ч еск и м и  характери сти кам и , 

п ред ставл ен н ы м и  в  таб л и ц е  2;
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Таблица 2 -  М етрологические характеристики СО

№  Г С О  
(№  Э М  

В Н И И М )
И н д екс  C O

Н аи м ен о ван и е в ещ е
ства

Н о м и н ал ьн о е  
зн ач ен и е  п о к а

зател я  п ре-
20л о м л ен и я , n  d

Г р ан и ц ы  аб со л ю т
н ой  п огреш н ости  

(Р = 0 ,95)

8123-2002
(02 .04 .001)

П П -В
Д и сти л л и р о ван н ая

во да
1,3330 ± 0 ,0 0 0 0 2

8123-2002
(02 .04 .002)

П П -Г н -Г  ептан 1,3877 ±0 ,00003

8123-2002
(02 .04 .003)

П П -Ч
Ч еты р ех х л о р и сты й

углерод
1,4602 ±0 ,00003

8123-2002
(02 .04 .004)

П П -Б Б ен зол 1,5011 ±0 ,00003

8123-2002 
| (02 .04 .005)

П П -Б р а-Б р о м н аф тал и н 1,6579 ±0 ,00003

- стан д ар тн ы й  о б р азец  со став а  и сво й ств  р аство р а  сах ар о зы  (ком плект 

С А Х А Р О ЗК А  10-60) Г С О  10670-2015 с м етр о л о ги ч еск и м и  характери сти кам и , 

п ред ставл ен н ы м и  в  таб л и ц е  3.

Т аб л и ц а 3 -  М етр о л о ги ч ески е  хар актер и сти ки  С О

Н аи м ен ован и е
аттестован ной
характери сти ки

И н декс С О
А ттестован н ое
зн ачен ие

Г ран и цы  доп у скаем ы х  
зн ач ен и й  абсолю тн ой  
п о гр еш н о сти  
аттесто ван н о го  зн ачен ия 
п р и  Р = 0 ,95 , Д

м ассовая  д оля 
сах ар о зы  (B rix ), %

С А Х А Р О ЗК А  10 10,0 ± 0 ,0 5

С А Х А Р О ЗК А  20 20,0 ± 0 ,0 5

С А Х А Р О ЗК А  30 30,0 ± 0 ,0 5

С А Х А Р О ЗК А  40 40,0 ± 0 ,0 5

С А Х А Р О ЗК А  50 50,0 ± 0 ,0 5

С А Х А Р О ЗК А  60 60,0 ± 0 ,0 5

показатель  
п релом лен и я, По20

С А Х А Р О ЗК А  10 1,34783 ±  0 ,00005

С А Х А Р О ЗК А  20 1,36384 ±  0 ,00005

С А Х А Р О ЗК А  30 1,38115 ±  0 ,00005

С А Х А Р О ЗК А  40 1,39986 ± 0 ,0 0 0 1 0

С А Х А Р О ЗК А  50 1,42009 ±  0 ,00010

С А Х А Р О ЗК А  60 1,44193 ± 0 ,0 0 0 1 0

4.2  Д о п у ск ается  п р и м ен ять  другие ср едства  п о вер ки , о б есп еч и ваю щ и е о п ред елен и е 

м етр о ло ги ч еск и х  х ар актер и сти к  с требуем ой  точностью .

5 Требования безопасности

П ри п р о вед ен и и  п оверки  д олж н ы  б ы ть  соблю дены  тр еб о в ан и я  руководства по 

эксп луатац и и  р еф р акто м етр о в  р у ч н ы х  ATAGO сл ед у ю щ и х  м оделей : M aster-4T , M aster-4M , 

M aste r-ЮТ, M aster-1 0 M , M aster-53T , M aster-53M , M aster-2 0 alp h a , M aster-20M , M aster-53S ,
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M aster-R I, M aste r-M ilk , M aster-A G R I, M aster-500 , PA L-S, P A L -B X /R I, P E N -R I, P E N -P R O , 

Q R -B rix , PA N -1.

6 Условия поверки

П ри  п р о вед ен и и  п оверки  д о лж н ы  бы ть  соблю дены  сл ед у ю щ и е услови я:

0/-ч 9П -Ь S- тем п ер ату р а  окруж аю щ его  воздуха, С  ^  ^ J

- о тн о си тел ьн ая  вл аж н о сть , %  от 30 Д° 80

- атм о сф ер н о е  д авл ен и е , к П а  от  84,0  до  106,7

7 Подготовка к поверке

7.1 П ер ед  п р о веден и ем  п оверки  р еф р акто м етр ы  д о л ж н ы  находиться в

лабораторн ом  п о м ещ ен и и  не м енее д вух  часов.

7 .2  П еред  п р о вед ен и ем  п оверки  необходим о и зу чи ть  руководство  п о  эксп луатац и и

и н астоящ ую  м ето ди ку  поверки .

7.3 П р о м ы ть  п о вер х н о сть  и зм ер и тел ьн о й  п р и зм ы  и  п о кр о вн о й  п ласти н ки  

раствором , не со д ер ж ащ и м  ки слот и щ елочей  (д и сти лл и р о ван н ая  вода, спирт). Н асухо 

п ротереть  и зм ер и тел ьн ы е ч асти  р еф р акто м етр а  б езво р со вы м  м атери алом .

7 .4  П од готови ть  этал о н н ы е средства  к  п оверке в  со о тветстви и  с эксп луатац и онн ой

д окум ентаци ей .

8 Проведение поверки

8.1 В н еш н и й  о см о тр

8.1.1 П р ед ставлен н ы й  н а  п оверку  р еф р акто м етр  д о лж ен  бы ть  п о лн о стью

уком плектован  в со о тветстви и  с РЭ.

8 .1 .2  В н еш н и й  о см о тр  р еф р акто м етр а  п р о во д и тся  в со о тв етств и и  с РЭ.

8.2 О п р о б о ван и е

8.2.1 П р о в ер и ть  р аб о то сп о со б н о сть  о р ган о в  у п р ав л ен и я  и регули ровки

р еф р акто м етр а  в  со о тветстви и  с РЭ.

8.2 .2  П р о в ер и ть  чистоту  и ц ел о стн о сть  и зм ер и тел ьн о й  п ризм ы .

8.2.3 П о  раствору, входящ ем у в ком плект п о став ки  Г С О  8123-2002  (ком плект П П -В ) 

п р овери ть  то ч н о сть  у стан о в л ен и я  гран и ц ы  раздела , которая  д о л ж н а  бы ть  строго  

п ар ал л ел ьн а  д ел ен и ям  и зм ер и тел ьн о й  ш калы .

8.3 П р о вер к а  м етр о л о ги ч еск и х  хар актер и сти к

8.3.1 П р о вер к у  аб со л ю тн о й  п о гр еш н о сти  и зм ер ен и й  м ассо во й  д о ли  сах ар о зы  п р о 

вести  д ля  тех  м о д ел ей  р еф р акто м етр о в , которы е п р ед у см атр и в аю т  п о лу ч ен и е резул ьтато в  

и зм ерени й  м ассо во й  д о л и  сах ар о зы  (M aster-4T , M a s te r-Ю Т, M aster-5 3 T , M aster-4M ,



M aste r-10М , M aste r-2 0 M , M aster-53M , M aster-2 0 alp h a , M aster-5 3 S ,M aster-A G R I, 

M aster-500 , P A L -S , P A L -B X /R I, P E N -P R O , Q R -B rix , P A N -1 ) с и сп о л ьзо ван и ем  стан д ар тн о 

го о б р азц а  у твер ж д ен н о го  ти п а  м ассовой  до ли  сах ар о зы  Г С О  10670-2015 (для п оверки  н у 

левого  зн ач ен и я  м ассо во й  д о л и  сах ар о зы  в р астворе п р и м ен яю т д и сти л л и р о ван н у ю  воду  

по  Г О С Т  6709).

П р о вести  н е м ен ее  3 и зм ер ен и й  м ассовой  д о л и  сах ар о зы  каж д о го  из экзем п л яр о в  

Г С О  10670-2015 с у ч ето м  д и ап азо н а  и зм ерен и й  реф р акто м етр а .

П о р езу л ьтатам  и зм ер ен и й  р ассч и ты ваю т аб со л ю тн у ю  п о гр еш н о сть  и зм ерени й

м ассовой  д о л и  сах ар о зы

А  =  \ х ? ° - А , \ ,  (!)

где Д  - аттесто ван н о е  зн ач ен и е м ассовой  до ли  сах ар о зы  в  /-ом  экзем п л яр е  Г С О , % ,

Х г  - р е зу л ь т ат j - т о  и зм ер ен и я  м ассовой  до ли  сах ар о зы  в /-ом  экзем п л яр е  Г С О , /о.

П о л у ч ен н ы е зн ач ен и я  аб со л ю тн ы х  п огр еш н о стей  и зм ер ен и й  м ассо во й  до ли  сах а 

р о зы  д о л ж н ы  у д о вл етво р я ть  тр еб о ван и ям  таб л и ц  4-6.

П ри  о п р ед ел ен и и  абсо л ю тн о й  п о гр еш н о сти  м ассо во й  д о л и  сах ар о зы  д л я  м о д ел ей  

реф р акто м етр о в , н е  сн аб ж ён н ы х  автом ати ч еской  тем п ер ату р н о й  ко м п ен сац и ей  (M as- 

ter-4M , M a s te r-Ю М , M aster-2 0 M , M aster-53M , M aster-M ilk , M aster-A G R I, M aster-5 0 0 ) п ри  

отклон ен и и  тем п ер ату р ы  о к р у ж аю щ ей  среды  о т  20  °С, н ео б х о д и м о  вво д и ть  со о тветству 

ю щ и е п оп р авк и  н а  тем п ер ату р у  окр у ж аю щ ей  среды , зн ач ен и я  к о то р ы х  п р и вед ен ы  в  т а б 

л и ц е  Б1 П р и л о ж ен и я  Б  н асто ящ ей  м ето ди ки  поверки .

8 .3 .2  П р о в ер к а  аб со л ю тн о й  п огр еш н о сти  и зм ер ен и й  п о к азател я  п релом лен и я

П р о вер к у  аб со л ю тн о й  п огр еш н о сти  и зм ер ен и й  п о казател я  п р ел о м л ен и я  п р о во д ят  

д ля  тех  м од елей  р еф р акто м етр о в , ко то р ы е п о д р азу м еваю т  п о л у ч ен и е  р езу л ьтато в  и зм ер е

н и й  п о казател я  п р ел о м л ен и я  (M aster-R I, M aster-M ilk , P A L -B X /R I, P E N -R I). П р о вер к у  аб 

со л ю тн о й  п о гр еш н о сти  и зм ер ен и й  м ассовой  д о ли  сах ар о зы  д л я  м о д ел ей  реф р акто м етр о в  

M aster-R I, M aste r-M ilk  п р о вести  с и сп о л ьзо ван и ем  стан д ар тн о го  о б р азц а  утвер ж д ен н о го  

ти п а  м ассовой  д о л и  сах ар о зы  каж д о го  из экзем п л яр о в  Г С О  10670-2015  с учето м  д и а п а зо 

н а  и зм ер ен и й  реф р акто м етр а .

П р о вер к у  аб со л ю тн о й  п о гр еш н о сти  и зм ерен и й  п о к азател я  п р ел о м л ен и я  р еф р а к то 

м етров  м о д ел ей  P A L -B X /R I, P E N -R I п р о вести  с п р и м ен ен и ем  стан д ар тн о го  о б р азц а  

у твер ж д ен н о го  т и п а  п о казател я  п р ел о м л ен и я  ж и д ко стей  Г С О  8123-2 0 0 2  (к о м п л ект  П П ), 

м етр о ло ги ч еск и е х ар актер и сти ки  ко торого  п р ед ставл ен ы  в р азд ел е  4  н асто ящ ей  м етоди ки  

п оверки .



П р о вести  н е м ен ее  тр ех  и зм ерени й  п оказателя  п р ел о м л ен и я  тех  экзем п ляров  

Г С О  8123-2002 , аттесто ван н ы е зн ачен ия которы х находятся  в д и ап азо н е  и зм ерен и й  п о ве 

ряем ого  реф р акто м етр а . П о р езу л ьтатам  и зм ер ен и й  р ассч и ты в аю т аб со л ю тн у ю  п о гр еш 

н ость  и зм ер ен и й  п о казател я  п релом лен и я

где А -  - аттесто ван н о е  зн ач ен и е  п о казател я  п р ел о м л ен и я  в z-ом  экзем п ляре  Г С О ;

Х у  результату '-го  и зм ер ен и я  п о казател я  п р ел о м л ен и я  в /-ом  экзем п л яр е  ГС О .

П о л у ч ен н ы е зн ач ен и я  аб со л ю тн ы х  п огр еш н о стей  и зм ер ен и й  п о казател я  п р ел о м л е

н ия д о лж н ы  у д о вл етво р ять  тр еб о ван и ям  таб л и ц  4-6.

8.3.3 П р о в ер к а  аб со л ю тн о й  п о гр еш н о сти  и зм ер ен и й  тем п ер ату р ы

П р о вер ку  аб со л ю тн о й  п огр еш н о сти  и зм ерен и й  тем п ер ату р ы  и зм ер яем ы х  об р азц о в  

п ровести  д ля  тех  м о д ел ей  реф р акто м етр о в , ко н стр у к ц и я  к о то р ы х  п о зво л яет  п олуч ать  р е 

зул ьтаты  и зм ер ен и й  тем п ер ату р ы  об р азц о в  (P A L -S , P A L -B X /R I, P E N -R I, P E N -P R O , 

Q R -B rix , P A N -1). П р о в ер к у  аб солю тн ой  п огр еш н о сти  и зм ер ен и й  тем п ер ату р ы  п р о вести  

при  п ом ощ и  этал о н а  ед и н и ц ы  тем п ер ату р ы  3-го  р азр я д а  в  д и ап азо н е  зн ач ен и й  от  5 до

П ровод ят н е м ен ее  тр ех  и зм ерени й  тем п ер ату р ы  воды  д и сти л л и р о ван н о й  по  

Г О С Т  6709.

П р ед м етн ы й  сто л и к  р еф рактом етра , в  котором  р асп о л агается  и зм ер и тел ьн ая  

призм а, зап о л н яю т о б разц ом  П П -В  и  п о м ещ аю т в  н его  тер м о м етр  со п р о ти вл ен и я  из 

со став а  этал о н а  ед и н и ц ы  тем п ер ату р ы  3-го разряда . В  сл у ч ае  н ал и ч и я  у  р еф р акто м етр а  

погруж ной  р аб о ч ей  части , терм ом етр  со п р о ти вл ен и я  и  р еф р акто м етр  п ом ещ аю т 

н еп о ср ед ствен н о  в  ем ко сть  с д и сти л л и р о ван н о й  водой .

В ы д ер ж и ваю т н е м ен ее  20 с п реж де, чем  начать  и зм ер ен и я  текущ ей  тем п ературы  

д ля стаб и л и зац и и  тем пературы .

П о  результатам  и зм ер ен и й  р ассч и ты ваю т аб со л ю тн у ю  п о гр еш н о сть  и зм ерени й

тем пературы

где Т 0 - результат  и зм ер ен и й  тем пературы , п о лу ч ен н ы й  п р и  п ом ощ и  эталон н ого  

терм ом етра , °С;

Т  - результат  и зм ер ен и й  тем пературы , п о лу ч ен н ы й  п ри  п ом ощ и  р еф рактом етра,

(2)

100 °С.

ь  =  \ т - т 0 , (3)



П о л у ч ен н ы е зн ач ен и я  аб солю тн ы х  п о гр еш н о стей  и зм ер ен и й  тем п ер ату р ы  д о лж н ы  

удовлетворять  тр еб о ван и ям , п ред ставлен н ы м  в  таб л и ц ах  4-6 . З а  д и ап азо н  и зм ерени й  

р еф рактом етров  п р и н и м аю т д и ап азо н ы  и зм ерени й  тем п ературы , п р и вед ен н ы е в  таб л и ц ах  

4-5 , если  п о лу ч ен н ы е зн ач ен и я  п огр еш н о стей  уд овлетворяю т тр еб о ван и ям , указан н ы м  в 

таб л и ц ах  4-6.

8 .3 .4  П р о в ер к а  д и ап азо н о в  и зм ерен и й  п о казател я  п р ел о м л ен и я  и м ассовой  д о л и  са

харозы

П р о вер ку  д и ап азо н о в  и зм ер ен и й  м ассовой  до ли  сах ар о зы , п о казател я  п р ел о м л ен и я  

и тем п ер ату р ы  п р о вести  о д н о вр ем ен н о  с оп ред елен и ем  п о гр еш н о стей  по  8 .3 .1 , 8 .3 .2 , 8.3.3 

н астоящ ей  м ето д и ки  п оверки .

За  д и ап азо н  и зм ер ен и й  р еф р акто м етр о в  п р и н и м аю т д и ап азо н ы  и зм ер ен и й  м ассо 

вой  до ли  сах ар о зы , п о казател я  п р ел о м л ен и я  и тем п ер ату р ы , п р и в ед ен н ы е в  таб л и ц ах  4 -6 , 

если  п о лу ч ен н ы е зн ач ен и я  п о греш н остей  у д о вл етво р яю т тр еб о ван и ям , указан н ы м  в 

таб л и ц ах  4-6.
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Таблица 4  - М етрологические и техни ческ ие характеристики

Наименование характеристик
2начение характеристики моделей рефрактометров

Master-4T Master-ЮТ Master-53T Master-4M Master-1 ОМ Master-20M Master-5 ЗМ
Диапазоны измерений массовой 
доли сахарозы, в водных рас
творах, % Brix

От 45 до 82 От 0 до 10 От 0 до 53 От 45 до 82 От 0 до 10 От 0 до 20 От 0 до 53

Пределы допускаемой абсо
лютной погрешности измерений 
массовой доли сахарозы в вод
ных растворах, % Brix

±0,2 ±0,2 ±0,5 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,5

Таблица 5 -  Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристик Значение характеристики моделей рефрактометров
Master-20alpha Master-53 S Master-RI Master-Milk Master-AGRI Master-500

Диапазоны измерений массовой 
доли сахарозы, в водных раство
рах, % Brix

От 0 до 20 От 0 до 53 - - От 0 до 53 От 0 до 85

Пределы допускаемой абсолют
ной погрешности измерений 
массовой доли сахарозы в вод
ных растворах, % Brix

±0,2 ±0,5 - - ±0,5 ±1,0

Диапазон измерений показателя 
преломления, по - - От 1,435 до 1,520 От 1,435 до 1,520 - -

Пределы допускаемой абсолют
ной погрешности измерений по
казателя преломления, по

- - ±0,001 ±0,001 - -
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Таблица 6 -  Метрологические и техни ческ ие характеристики

Н аи м ен о в ан и е  х ар а к т ер и ст и к
З н ач ен и е  х ар а к т ер и ст и к и  моделей р еф р акто м етр о в

PAL-S PAL-BX /RI PEN-RI PEN-PRO QR-BRIX PAN-1
Д и а п а зо н ы  и зм ер е н и й  м ассо в о й  д о л и  с а 
х ар о зы , в  в о д н ы х  р аство р ах , %  B rix

От 0 до 85 О т 0 до 85 - О т 0 до 85 О т 0 до 55 О т 0 до 42

П р е д е л ы  д о п у с к ае м о й  аб со л ю тн о й  п о 
гр еш н о сти  и зм ер е н и й  м ассо в о й  д о л и  са 
х ар о зы  в в о д н ы х  р аств о р ах , %  B rix

±0,2 ±0,2 - ±0,2 ±0,2 ±0,2

Д и а п а зо н  и зм ер е н и й  п о к аза тел я  п р ел о м 
л ен и я , По

-
О т 1,3306 до 

1,5284
От 1,3200 до 

1,5100
- - -

П р е д е л ы  д о п у с к а е м о й  аб со л ю тн о й  п о 
гр еш н о с ти  и зм ер е н и й  п о к аза тел я  п р ел о м 
л ен и я , По

- ±0,0003 ±0,0003 - - -
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9.1 О ф о р м ляю т п ротокол п роведен и я п о вер ки  п о  ф орм е П р и л о ж ен и я  А .

9.2 П о л о ж и тел ьн ы е результаты  п оверки  о ф о р м л яю т вы дачей  св и д етел ьства  о 

п оверке в  со о тветстви и  с П ри казом  М и н п р о м то р га  Р о сси и  о т  02 .07 .2015  №  1815. Зн ак  

п оверки  н ан о си тся  н а  боковую  п ан ел ь  реф рактом етра.

9.3 П ри  о тр и ц ател ьн ы х  результатах  п оверки  р еф р акто м етр  п р и зн аю т н еп ригодн ы м  

к  д ал ьн ей ш ей  эксп л у атац и и  и  в ы д аю т и звещ ен и е о н еп р и го д н о сти  с указан и ем  п р и ч и н  в 

соответствии  с П ри казом  М и н п р о м то р га  Р о сси и  от  02 .07 .2015  №  1815.

9 Оформление результатов поверки

Разработчик:

Зав. лаб. 251 ФГУП «УНИИМ», к.х.н.

13



ПРИЛОЖЕНИЕ А
(реком ен дуем ое)

Ф О Р М А  П Р О Т О К О Л А  П О В Е Р К И
П Р О Т О К О Л  № ____________ П Р О В Е Д Е Н И Я  П О В Е Р К И

Р еф рактом етр  руч н ой , зав  № ______
Д окум ен т н а  поверку: М П  26-251-2015  «ГС И . Р еф р акто м етр ы  р у ч н ы е ATAG O . М етод и ка  
поверки».

Информация об использованных средствах поверки:

Условия проведения поверки:
- тем п ер ату р а  о кр у ж аю щ его  воздуха, °С _______________

- о тн о си тел ьн ая  в л аж н о сть  воздуха, %  _______________
Результаты  вн еш н его  о с м о т р а __________________________________ __________________________
Результаты  о п ро бован и я  _________________________;____________________________________ _—
Проверка метрологических характеристик

Т аб л и ц а А.1 - П р о вер к а  аб солю тн ой  п о гр еш н о сти  и зм ер ен и й  показателя
п р ел о м л ен и я

А ттестован н ое зн ач ен и е 
показателя п р ел о м л ен и я

П В

Результаты  и зм ерен и й  
п оказателя  п релом лен и я

П В

А б со л ю тн ая  п огр еш н о сть  
и зм ер ен и й  показателя  

п р ел о м л ен и я  n D

Т аб л и ц а А .2  - П р о вер к а  аб солю тн ой  п о гр еш н о сти  и зм ер ен и й  м ассовой  доли

сахарозы

А ттестован н ое зн ач ен и е 
м ассовой  до ли  сахарозы , %

Результаты  и зм ерен и й  
м ассовой  д о ли  сахарозы , 

%  B rix

А б со л ю тн ая  п огр еш н о сть  
и зм ер ен и й  м ассовой  доли  

сах ар о зы , %  B rix
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Таблица А .З - Проверка абсолю тной погреш ности измерений температуры
Р езультат и зм ер ен и й  

тем п ературы  электр о н н ы м  
терм о м етр о м , °С

Результаты  и зм ерен и й  
тем п ературы  

р еф рактом етром , °С

А б со л ю тн ая  п о гр еш н о сть  
и зм ер ен и й  тем пературы , °С

Т аб ли ц а А .4  - П р о вер к а  д и ап азо н о в  и зм ерени й
№ Х ар актер и сти ка С оо тветству ет  (+ /-)

1
Д и ап азо н ы  и зм ерени й  

м ассовой  до ли  сахарозы

2
Д и ап азо н ы  и зм ерени й  

п оказателя  п р ел о м л ен и я

3
Д и ап азо н ы  и зм ерени й  

тем п ературы

Результат п р о веден и я  п о в е р к и :________________________________ _

В ы дан о  сви детел ьство  о  п оверке (и звещ ен и е о н еп р и го д н о сти ) 
от  «___ » _______________ 20____ г, № ______________________

П о в е р и т е л ь _______________________________________
П од п и сь  (Ф .И .О .) 

О рган и зац и я, п р о во д и вш ая  п оверку___________
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б
(сп р а в о ч н о е)

Т а б л и ц а  Б 1 -  Значения поправок к изм еренны м  значениям м ассовой  доли сахарозы  в зависим ости от температуры

Темпр 

ату- 

ра, °С

Массовая доля сахарозы, %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

15 -0,29 -0,3 -0,32 -0,33 -0,34 -0,35 -0,36 -0,37 -0,37 -0,38 -0,38 -0,38 -0,38 -0,38 -0,38 -0,38 -0,37 -0,37

16 -0,24 -0,25 -0,26 -0,27 -0,28 41,28 -0,29 -0,3 -0,3 -0,3 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,3 -0,3 -0,3

17 -0,18 -0,19 -0,2 -0,2 -0,21 -0,21 -0,22 -0,22 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,22

IS -0,12 -0,13 -0,13 -0,14 -0,14 -0,14 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15

19 -0,06 -0,06 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,07

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 +0,06 +0,07 +0,07 +0,07 +0,07 +0,07 +0,08 +0,08 +0,08 +0,08 +0,08 +0,08 +0,08 +0,08 +0,08 +0,08 +0,08 +0,07

22 +0,13 +0,14 +0,14 +0,14 +0,15 +0,15 +0,15 +0,15 +0,16 +0,16 +0,16 +0,16 +0,16 +0,16 +0,15 +0,15 +0,15 +0,15

23 +0,2 +0,21 +0,21 +0,22 +0,22 +0,23 +0,23 +0,23 +0,23 +0,24 +0,24 +0,24 +0,24 +0,23 +0,23 +0,23 +0,23 +0,22

24 +0,27 +0,28 +0,29 +0,29 +0,3 +0,3 +0,31 +0,31 +0,31 +0,32 +0,32 +0,32 +0,32 +0,31 +0,31 +0,31 +0,3 +0,3

25 +0,34 +0,35 +0,36 +0,37 +0,38 +0,38 +0,39 +0,39 +0,4 +0,4 +0,4 +0,4 +0,4 +0,39 +0,39 +0,38 +0,38 +0,37

26 +0,42 +0,43 +0,44 +0,45 +0,46 +0,46 +0,47 +0,47 +0,48 +0,48 +0,48 +0,48 +0,48 +0,47 +0,47 +0,46 +0,46 +0,45

27 +0,5 +0,51 +0,52 +0,53 +0,54 +0,55 +0,55 +0,56 +0,56 +0,56 +0,56 +0,56 +0,56 +0,55 +0,55 +0,54 +0,53 +0,52

28 +0,58 +0,59 +0,6 +0,61 +0,62 +0,63 +0,64 +0,64 +0,64 +0,65 +0,65 +0,64 +0,64 +0,63 +0,63 +0,62 +0,61 +0,6

29 +0,66 +0,67 +0,68 +0,7 +0,71 +0,71 +0,72 +0,73 +0,73 +0,73 +0,73 +0,73 +0,72 +0,72 +0,71 +0,7 +0,69 +0,67

30 +0,74 +0,76 +0,77 +0,78 +0,79 +0,8 +0,81 +0,81 +0,82 +0,82 +0,81 +0,81 +0,8 +0,8 +0,79 +0,78 +0,76 +0,75

31 +0,83 +0,84 +0,85 +0,87 +0,88 +0,89 +0,89 +0,9 +0,9 +0,9 +0,9 +0,89 +0,89 +0,88 +0,87 +0,86 +0,84 +0,82

32 +0,92 +0,93 +0,94 +0,96 +0,97 +0,98 +0,98 +0,99 +0,99 +0,99 +0,99 +0,98 +0,97 +0,96 +0,95 +0,93 +0,92 +0,9

33 +1,01 +1,02 +1,03 +1,05 +1,06 +1,07 +1,07 +1,08 +1,08 +1,08 + 1,07 +1,07 +1,06 +1,04 +1,03 +1,01 +1,00 +0,98

34 +1,1 +1,11 +1,13 +1,14 +1,15 +1,16 +1,16 +1,17 +1,17 +1,16 +1,16 +1,15 +1,14 +1,13 +1,11 +1,09 +1,07 +1,05

35 +1,19 +1,21 +1,22 +1,23 +1,24 +1,25 +1,25 +1,26 +1,26 +1,25 +1,25 +1,24 +1,23 +1,21 +1,19 +1,17 +1,15 +1,13

36 +1,29 +1,3 +1,31 +1,33 +1,34 +1,34 +1,35 +1,35 + 1,35 +1,34 +1,34 +1,33 +1,31 +1,29 +1,28 +1,25 +1,23 +1,2
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I

37 +1,39 +1,4 +1,41 +1,42 +1,43 +1,44 + 1,44 +1,44 +1,44 +1,43 +1,43 + 1,41 +1,4 +1,38 +1,36 +1,33 +1,31 +1,28

38 +1,49 +1,5 +1,51 +1,52 +1,53 +1,53 + 1,54 +1,54 +1,53 +1,53 +1,52 +1,5 +1,48 +1,46 +1,44 +1,42 +1,39 +1,36

39 +1,59 +1,6 +1,61 +1,62 + 1,63 +1,63 +1,63 +1,63 +1,63 + 1,62 + 1,61 +1,59 +1,57 +1,55 +1,52 +1,5 + 1,47 + 1,43

40 + 1,69 +1,7 + 1,71 +1,72 + 1,73 +1,73 + 1,73 +1,73 +1,72 +1,71 +1,7 +1,68 +1,66 +1,63 +1,61 +1,58 +1,54 +1,51
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